
 

 

 

 

 

 

Qualitätstestat 
 

 

 

Das 

RVZ Ostwestfalen GbR 

         Dr. med. Carsten Lange 

hat sieben Untersuchungen zur Überprüfung vorgelegt  

und so nachgewiesen,  

daß mit dem verwendeten MRT-Gerät  

und den eingesetzten Untersuchungsprotokollen  

die Vorgaben des Qualitäts-Rings-Radiologie  

zu Messparametern für die mpMR-Prostatografie 

erfüllt werden. 
 

 

Dadurch wird eine 

 

hohe technische Bildqualität 
 

für die  
 

multiparametrische  

MRT-Prostatografie 
 

gewährleistet. 
 

 

München, den 26.06.2023 
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